Vēlamie iekartas parametri

· Temperatūru diapazons: - 30...250 C grādi
· Darba spiediens: līdz 10 Bar
· Temperatūras devēja tips: PT
· Izšķiršanas spēja: 0,05 C grādi vai mazāk
· Precizitāte 0,3 C grādi vai mazāk.
· Datu ierakstu skaits: ne mazāk par 10000 ierakstu
· Datu ierakstu intervāls: no 2 sekunde līdz 12 st.
· Barošanas avots: patstāvīgi maināma baterija
· Baterijas darba laiks: ne mazāk par 1 gadu.
· Komplektācijā jāietilpst: programmatūra un pieslēgšanas ierīce datu nolasīšanai caur USB protokolu.
